REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'{NDUSTRIE

SERVICE Parils, le 26 aolit 1981.
DES INSTRUMENTS DE MESURE 2. rus Jules César - 75012
T6l.: 34812 10
Circulaire SIM,.ST. n° 81.1.01 .390.0.C.

Onjet : Application de la réglementation relative aux compteurs d'énergle
thermique. Décret n® 76,1327 du 10 décembre 1976, arrdté du 29
septembre 1977, et cireulaire SIM.ST. n° 78.1.01.350.0.0. du 14
décembre 1978.

Les compteurs d'édnergie thsrmigque dont le débit maximal
est inférieur & 5 metres cubes par heure, et dont la température maximale
est Inférieure ou égale & 110 °C, importds, fabriqués, ou répards, & partir
du fer Janvier 1982, devront &tre d'un moddle approuvé, et seront =moumis
A la vérification primitive.

Les compteursz d'énexrgie ihemmigque dont le débit meximal
“est supérieur ou égal & 5 metrss cubes par heure et inférieur A 30 mdtrea cubes
par heure, et dont la température maximale ent inférieurs ou égale & 110 °C,
importéds, fabrigués, ou rdparés, 2 partir du ler janvier 1984, devront &tre
d'un moddle approuvé, &t seront soumis 3 la vdrification p:imiﬁive.

Les fabricants ou imporitateurs dea instruments susmentionnds
davront, aux dates indiquées, faire parvenir su Service des Instrumsnts de Mesmuire
un état de leurs stocks de compteurs d'énergie thermique commercialisables. Ils
ne pourront 8tre exemptés des mesures ici fixdenm, que danz la limite ds ces stoeks.
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