BULLETIN OFFICIEL DES INSTRUMENTS DE MESURE

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
n° 87.1.02.824.1.0 du 26 octobre 1987

Instrument destiné 2 mesurer la concentration d’alcool dans l'air expiré
ENVIRONNEMENT S.A. modéle ETAM

La présente décision est prononcée en application du déeret du 30 novembre 1944 relatif an contrdle des
instruments de mesure et du déeret n° B85-1519 du 31 décembre 1985 réglementant la catégorie d’'ins-

truments destinés 3 mesurer la concentration d’alcool dans I'air expiré.

Fabricant :

Soci¢té ENVIRONNEMENT S.A., 111, boulevard Robespierre, 78300 Poissy.

Objet :

La présente décision ébmpléte Ia décision n° 87.1.01.824.1.0 du 21 janvier 1987 (I).

s
Caractéristiques :

L’éthylomeétre ENVIRONNEMENT S.A. modéle ET4M objet de la présente décision differe
du modéle approuvé par la décision préciiée par :
— lintervalle de température d’utilisation : ¢ °C 3 40 °C, -

— Tlintervalle autorisé pour la température de la chambre de mesure : 38,5 °C a
50 °C (voir paragraphe 3.1., ler tiret de la netice descriptive annexée & la déci-
sion précitée),

- la possibilité d’stre équipé d’un dispositif imprimeur incorporé de marque EPSON,
modéle 160 pour le bloe d’impression et modéle 170 pour le circuit d’interface.

Inscriptions réglementaires :

La plaque signalétique des instruments concernés par la présente décision doit porter le
numeére de celle-ci.

Annexe :
Manuel d'utilisation (2).

Pour le ministre et par délégation :
Par empéchement. du directeur général
de I’industrie :
L’Ingénieur général des Mines,
A.C. LacosTE.

(1) Revue de Métrologie, février 1987, page 141.
(2) Nen publié 2 la Revue de Métrologie.
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