BULLETIN OFFICIEL DES INSTRUMENTS DE MESURE

DECISION D’APPROBATION DE MODELE
n° 87.1.04.392.1.0 du 15 avril 1987

Compteur d’énergie thermique FLONIC SCHLUMBERGER modéle CF 2 E
avec mesureurs type UC 15 et GWF type MTWH

La présente décision est prononcée en application du décret du 30 novembre 1944 relatif au contréle des
instruments de mesure, du décret n® 76-1327 du 10 décembre 1976 réglementant la catégorie dlins
truments de mesure : compteurs d'énergie thermique.

Fabricants :

— pour l'intégrateur et le mesureur type UC 15 :

FLONIC SCHLUMBERGER, 12, place des Etat-Unis, BP 422. 92541 Montrouge Cedex.

—- pour les mesureurs GWF type MTWH :
G.W.F., Obergrundstrasse 119, CH 6002, Lucerne. Suisse.

— pour les mesureurs HYDROMETER type E-TX :
HYDROMETER GmbH, Postfach 1462 D 8800 Ausbach RFA.

Demandeur de I'approbation :

FLONIC.-SCHLUMBERGER, 12, place des Etats-Unis, BP 422, 92541 Montrouge Cedex.

Objet :

La présente décision compléte les décisions n° 83.1.03.392.1.3 du 30 décembre 1983 (1),
n° 86.1.10.392.7.0 du 5 décembre 1986 (2) et n° 87.1.05.392.1.0 du 15 avril 1987 (3).

Caractéristiques :

Les compteurs d’énergie thermique FLONIC-SCHLUMBERGER modéle CF2E faisant 1'ob-
jet de la présente décision, different du modeéle CF3C, approuvé par les décisions pré-
citées par :

— l'alimentation : piles ou secteur 220 V,

— Tadjonction d'un totalisateur électromécanique pour indiquer le volume : I'unilé
de chiffraison volume est égale 2 100 1 ou 1 m’. La portée de l'indicateur de volume
est égale a 100 000 ou 1 000 000 m?,

— la possibilité d'une sortie répétition : énergie et volume.

Ils peuvent étre équipés du mesureur UC 15, des mesureurs GWF types MTWH 20, MTWH 25,
MTWH 32 ou MTWH 40 ou des mesureurs HYDROMETER types E-TX 0,6, E-TX 1.5

ou E.-TX 2.5. Ils présentent alors les mémes caractéristiques que celles fixées dans les
décisions précitées.

Inscriptions réglementaires :
La plaque signalétique des instruments concernés par la présente décision doit porter le

numero figurant dans le titre de celle-ci ; il est appelé « numéro d’approbation de
modele ».
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Conditions particuliéres de vérification :

L’intégrateur et les sondes de température sont vérifiés conformément a la décision
n° 83.1.03.392.1.3 du 30 déecembre 1983 (1). Les mesureurs sont vérifiés conformeé-
ment aux décisions précitées.

Dépdt de modéle :

Les plans ont été déposés a la sous-direction de la métrologie a Paris.

Validité :
Jusqu'au 14 avril 1997.

Annexes :
Schémas n® 4718-1 et 2.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, adjoint au directeur général
de Uindustrie,
A. PERRoOY.

(1) Revue de Métrologie, janvier 1984, page 68.
(2) Revue de Métrologie, décembre 1986, page 1028,
(3) Revue de Métrologie, avril 1987, page 461.

Compteur d'énergie thermique FLONIC SCHLUMBERGER CF 2 E Ne 4718-1
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