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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 92.00.512.002.1 DU 30 OCTOBRE 1992

Dispositif indicateur électronique
des volumes et des prix SATAM
modéle SYLVIE SEV2

{PRECISION COMMERCIALE)

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Les conditions particuliéres de vérification sont
celles prévues par les décisions précitées.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les instruments concernés par la présente déci-
FABRICANT gion portent le numéro ef la date figurant dans
le titre de celle-ci.

SATAM, 5, rue des Chardonnerets, ZAC Paris-
Nord 2, 93290 Tremblay en France.
VALIDITE

OBJET La présente décision est valable jusqu'au 14 mai
2000.

La présente décision compléte les décisions
n° 87.1.02.452.1.3 du 13 avril 1987 (1), n° 90.1.
01.400.9.3 du 14 mai 1990 (2) et n° 91.00.512. ANNEXE
002.1 du 4 juillet 1991 (3).
Schéma synoptique n° 5808.

CARACTERISTIQUES

Le dispositif indicateur électronique des volumes =
et des prix SATAM modéle SYLVIE SEV2, fai-
sant 1'objet de la présente décision, differe du
modéle approuvé par les décisions précitées par
la possibilité de gérer, de fagon non simultanée,
un & cing émetteurs, chacun d'eux étant associé
& un mesureur.

(1] Revue de Méfrologis, mai 1967, page 561.
(2} Revue de Métrologie, mai 190, page 606,
13 Revue de Méologe, aodt 1991, page 809,
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DISPOSITIF INDICATEUR ELECTRONIQUE SATAM

I N° 5808
DISPOSITIF INDICATEUR ELECTRONIQUE DES VOLUMES ET DES PRIX SATAM SYLVIE SEV2

Schéma synopfiqus simple face 5 produits
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Double face 5 produits
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