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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 92.00.642.053.1 DU 22 OCTOBRE 1992

Dispositif mesureur de charge TOLEDO
modgle 8140

(CLASSE Il

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET
N° 88-682 DU 6 MAl 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE
MESURE ET DU DECRET N* 65-487 DU 18 JUIN 1965 MODIFIE PAR LE DE-
CRET N° 75-1201 DU 4 DECEMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE
D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNE-
MENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE
PRIX.

FABRICANT

TOLEDO SCALE, P.O. Box 1705, Colombus-Ohio
43216 (E.UA.).

METTLER-TOLEDO SA, 18, avenue de la Pépi-
niere, 78220 Viroflay.

OBJET

La présente décision compléte la décision d'ap-
probation de modéle n® 86.1.09.636.1.3 du 6 juin
1986 (1).

CARACTERISTIQUES

Le dispositif mesureur de charge TOLEDO mo-
dele 8140 faisant l'objet de la présente décision
differe du modele approuvé par la décision préci-
tée par la caractéristique électrique suivante :

— impédance minimale de charge de l'alimenta-
tion Z = 50 Q.

Les autres caractéristiques sont inchangées.

(1) Revus de Métrlogie,jin 1986, poge 478,
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SCELLEMENTS

Le dispositif mesureur de charge TOLEDO mo-
dle 8140 est muni d'un dispositif de scellement
interdisant tout accds aux circuits électriques de
mesure et au traitement du signal. Les autres
dispositifs de scellement sont décrits dans les
schémas annexés & la présente décision.

RESTRICTIONS D'EMPLOI

Tout instrument de pesage neuf comportant le
dispositif mesureur de charge TOLEDO modele
8140 doit faire 1'objet d'une décision d'approba-
tion de modele afin de pouvoir tre utilisé pour
les opérations énumérées & l'article 26 du décret
n°® 88-682 du 6 mai 1988,

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification du dispositif mesureur
de charge TOLEDO modale 8140 concerné par la
présente décision doit porter au moins les indica-
tions suivantes :

— mesureur TOLEDQ modéle 8140,

— numéro de série,

— décision n° 92.00.642.053.1 du 22 octobre
1992.

Cette plaque doit étre revétue de la marque

d'identification du fabricant ou de son identifica-
tion complate,

INDICATIONS PARTICULIERES

A la mise en service ou au cours d une modifica-
tion sur le lieu d'emploi de tout instrument de
pesage comportant le dispositif mesureur de
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charge TOLEDO modele 8140, I'installateur doit
apposer sur le dispositif indicateur & proximité
immédiate des résultats de pesage :

— la mention "INTERDIT POUR TOUTE TRAN-
SACTION" lorsque cet instrument ne respecte
pas les prescriptions réglementaires en vigueur
applicables aux instruments utilisés pour les
opérations énumérées & l'article 26 du décret
n° 88-682 du 6 mai 1988.

— la mention "INTERDIT POUR LA VENTE DI-
RECTE AU PUBLIC" lorsque la portée maxima-
le du dispositif récepteur accouplé a ce dispositif
mesureur de charge est inférieure ou égale &4 100
kg.

DEPOT DE MODELE
Plans et schémas déposés & la sous-direction de
la métrologie, & la direction régionale de l'indus-

trie, de la recherche et de l'environnement d'Tle-
de-France et chez le demandeur.
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DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE TOLEDO

VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 8 juin
1996.

ANNEXES
Schémas n% 5819-1, 2 et 3.
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W N 58191
DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE TOLEDO 8140
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DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE TOLEDO

Scellemant du boltier

W N 5816-2
DISPOSITIF MESUREUR DE CHAGE TOLEDO 8140

Version firoir - Dispositif de scellement

T B . — 5 — —
:ﬁ;\f e
= ol ff| 8 - _é =
| -C—)% _O
e |0 i=H
- | | ‘
- | |
o |[J | |
= ) NN
D A
l A
18] |
2 |
3 ;' |
: 0
g § E
| § |
| ExY '} §x |
(IT»: £ I~k g
[IP; 4s ,f B
=il
O 3
Tk : '%
£ 3 | J |8
& =0 |3
'3 . 5 ) E
S . E 8
i \._ |
o] oc |
S . © |
]
REVUE DE METROLOGIE LTI T. 70, N® 10-19582

1975



]

0

76

BULLETIN OFFICIEL

v

W N° 508193

DISPOSITIF MESUREUR DE CHARGE TOLEDO 8140

Version "table" - Dispositifs de sceflement
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