BULLETIN OFFICIEL

DECISION D'APPROBATION DE MODELES
N° 92.00.642.061.1 DU 3 DECEMBRE 1992

Dispositifs mesureurs de charge MILLIER
modeles [FP1 et [FP2

(CLASSE )

FABRICANT

Etablissements MILLIER, 15, rue du Dauphiné,
69800 Saint Priest.

OBJET

La présente décision compléte les décisions
n° 90.1.02.636.2.4 du 2 février 1990 (1) et
n° 90.2.20.636.2.4 du 14 décembre 1990 (2).

CARACTERISTIQUES

Les dispositifs mesureurs de charge MILLIER
modéles IFP1 et IFP2 faigsant l'objet de la pré-
sente décision different des modeles approuvés
par les décisions précitées par:

* la tension d'alimentation des capteurs :
U = 12 volts.

Les autres caractéristiques, ainsi que les carac-
téristiques métrologiques, les conditions particu-
liéres de construction et de vérification, les indi-
cations particulitres et le plan de scellement ne
sont pas modifiés,

(1) Revue de Méirologis, février 1990, poge 265,
(2 Revse de Méirologis, dicambre 1990, page 1621,

REVUE DE METROLOGIE

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des instruments
concernés par la présente décision doit porter le
numéro 90.1.02.636.2.4 du 2 février 1990.

DEPOT DE MODELES

Plans et schémas déposés & la sous-direction de
la métrologie, & la direction régionale de l'indus-
tire, de la recherche et de l'environnement Rhé-
ne-Alpes et chez le fabricant.

VALIDITE

La présente décision a une durée de validité de
dix ans & compter de la date figurant dans son
titre.

Tout instrument de pesage neuf qui comporte le
dispositif mesureur de charge MILLIER modgle
IFP1 ou IFP2 doit faire 'objet d'une décision
d'approbation de modéle afin de pouvoir étre uti-
lisé pour les opérations énumérées & l'article 26
du décret n° 88-682 du 6 mai 1988.
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