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DECISION D'APPROBATION DE MODELES
N° 92.00.642.063.1 DU 21 DECEMBRE 1992

Dispositifs mesureurs de charge TESTUT
modeles TH01 et T5H04

(CLASSE I

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET
N° B8-682 DU & MA| 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE
MESURE ET DU DECRET N° 65-487 DU 1& JUIN 1965 MODIFIE PAR LE DE-
CRET N° 75-1201 DU 4 DECEMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE
D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNE-
MENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE
PRIX,

FABRICANT

Société TESTUT, 856, rue de 1'Horlogerie, BP 11,
62401 Béthune.

OBJET

La présente décision compléte la décision
n° 92.00.642.036.1 du 11 juin 1992 (1).

CARACTERISTIQUES

Les dispositifs mesureurs de charge T501 et
T504, faisant l'objet de la présente décision diffe-
rent des modeles approuvés par la décision préci-
tée par l'utilisation d'un carter en matiére plas-
tique, et le dispositif de scellement des divers
connecteurs accessibles sur la face inférieure de
Ces mesureurs.

Les autres caractéristiques des mesureurs T501

et T504 sont respectivement identiques & celles
des mesureurs T501X et T504X.

SCELLEMENTS

Les digpositifs mesureurs de charge TESTUT
modeles T501 et T504 peuvent étre munis d'un

(1) Revue de Métrolagie, juin 1992, page 888,

REVUE DE METROLOGIE

V]

dispositif de scellement interdisant tout accés
aux circuits électriques de mesure et au traite-
ment du signal. Ce dispositif est défini par les
plans annexés & la présente décision.

RESTRICTIONS D'EMPLOI

Tout instrument de pesage neuf comportant le
dispositif mesureur de charge TESTUT modele
T501 ou T504 doit faire 1'objet d'une décision
d'approbation de modtle afin de pouvoir étre uti-
lisé pour les opérations énumérées & l'article 26
du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 et porter la
mention "INTERDIT POUR LA VENTE DIREC-
TE AU PUBLIC", & proximité immédiate des ré-
sultats de pesage, lorsque sa portée maximale
est inférieure ou égale & 100 kg.

La présente décision ne permet pas d'utiliser ce
dispositif mesureur de charge en tant que dispo-
pitif de mesure et d'asservissement pour do-
seuses pondérales ou pour totalisateurs disconti-
nus.

CONDITIONS PARTICULIERES D'UTILISATION

Lors de la mise en service ou de toute modifica-
tion ultérieure sur le lieu d'emploi, I'installateur
doit apposer, pour chaque branchement d'un or-
gane périphérique effectué sur les dispositifs me-
sureurs de charge modéles T501 ou T504, sa
marque d'identification sur les scellements pré-
vus a cet effet, aprés s'étre assuré que l'instru-
ment de pesage auquel l'organe périphérique est
asgocié respecte les prescriptions réglementaires
qui lui sont applicables.

Lorsqu'une sortie prévue pour le branchement
d'un organe périphérique n'est pas utilisée, celle-
ci est rendue inaccessible par un dispositif de
scellement approprié.
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INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des dispositifs mesu-
reurs de charge concernés par la présente déci-
gion doit porter au moins les indications sui-
vantes :

» mesureur TESTUT modale T501 ou T504
* numéro de série
* décision n° 92.00.642.036.1 du 11 juin 1992,

Cette plaque doit étre revétue de la marque
d'identification du demandeur ou de son identifi-
cation compléte.

INDICATIONS PARTICULIERES

Lorsque le dispositif mesureur de charge utilisé
n'est pas muni du dispositif de scellement prévu
par sa décision d'approbation ou lorsque les
connexions entre le capteur et le dispositif indi-
cateur ne sont pas toutes scellées, la mention
"INTERDIT POQUR TOUTE TRANSACTION"
doit &tre apposée sur le dispositif indicateur.

A la mise en service ou au cours d'une modifica-
tion sur le liew d'emploi de tout instrument de
pesage comportant le dispositif mesureur de
charge TESTUT modéle T501 ou T504, l'installa-
teur doit apposer la mention "INTERDIT POUR
TOUTE TRANSACTION" sur le dispositif indi-
cateur & proximité immédiate des résultats de
pesage, lorsque cet instrument ne respecte pas
les prescriptions réglementaires en vigueur ap-
plicables aux ingtruments utilisés pour les opé-
rations énumérées & l'article 26 du décret n° 88-
682 du 6 mai 1988,
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Lors des vérifications en atelier, les essais doi-
vent 8tre effectués avec les cables de liaison pré-
vus au lieu d'emploi et en tenant compte de la

masse des dispositifs récepteurs de charge accou-
plés au dispositif mesureur de charge.

DEPOT DE MODELE
Plans et schémas déposés & la sous-direction de
la métrologie, & la direction régionale de I'indus-

trie, de la recherche et de I'environnement Nord-
Pas-de-Calais et chez le fabricant.

VALIDITE

La présente décision a une durée de validité de
10 ans & partir de la date figurant dans son titre.

ANNEXES
Plans de scellement n* 5862-1, 2 et 3.

T. 70, N° 12-1982



DISPOSITIFS MESUREURS DE CHARGE TESTUT

M N 5862-1
DISPOSITIFS MESUREURS DE CHARGE TESTUT T501 ET T504
Indicateur TESTUT 7501
Plaque d'identification - plague de poingonnage
Dispositif de scellament
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M N°5862-2
DISPOSITIFS MESUREURS DE CHARGE TESTUT T501 ET T504
Indicateur TESTUT 7504
Plaque d'identification - plague de poingonnage
Dispositif de scellement
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DISPOSITIFS MESUREURS DE CHARGE TESTUT

M N° 5862-3

DISPOSITIFS MESUREURS DE CHARGE TESTUT T501 ET 1504

Dispositif de scellement
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