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CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELES
N° 93.00.382.001.0 DU 10 FEVRIER 1993

Compteurs SCHLUMBERGER INDUSTRIES
munis d'un totalisateur relevable & distance
séries P WEN et WEG pour eau froide

FABRICANT

SCHLUMBERGER INDUSTRIES, 50, avenue
Jean Jaurés, 92120 Montrouge.

OBJET

Le présent certificat compléte les certificats d'ap-
probation C.E.E. de modéle :

* n° 89.0.01.384.9.0 du 15 septembre 1989 (1)
complété par le n° 89.0.03.384.1.0 du 29 dé-
cembre 1989 (2) (série P),

¢ n° 92.00.382.003.0 du 28 juillet 1992 (3) (sé-
ries WEN et WEG).

CARACTERISTIQUES

Les compteurs d'eau froide SCHLUMBERGER
INDUSTRIES faisant l'objet du présent certifi-
cat différent des compteurs approuvés par les
certificats précités par le fait qu'ils peuvent étre

(1] Revee e Mérolegi, seplembrs 1989, page 1117,
(2] Revue de Méirologie, janvier 1990, page 48.
13) Revus de Métologie, ullet 1992 page 982
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équipés du totalisateur modele ARB comprenant
un dispositif permettant le relevé a distance des
indications (la dénomination du compteur étant
complétée par la lettre T).

Dans ce cas et pour les modeles autres que les
modéles P 110T, P 111T, WEN 150T, WEN 400T,
WEG 400T et WEN 600T, I'échelon de vérifica-
tion est égal & la moitié de l'unité de chiffraison.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Le signe d'approbation de modéle de chaque
compteur n'est pas modifié,

VALIDITE

La limite de validité de chaque certificat des
compteurs concernés est conservée.

L'indication relevée & distance n'est pas soumise
au contrdle de I'Etat.

ANNEXES
Notice descriptive.
Desgina n® 5902-1 et 2.

T.71, N® 2-1993



COMPTEURS SCHLUMBERGER INDUSTRIES

NOTICE DESCRIPTIVE

Compteurs
SCHLUMBERGER INDUSTRIES munis
d'un totalisateur relevable a distance
séries P, WEN et WEG pour eau froide

Les totalisateurs type ARB, relevables a dis-
tance, équipant les compteurs d'eaun froide
SCHLUMBERGER INDUSTRIES, sont des tota-
lisateurs mécaniques dont le dispositif indica-
teur comporte sept rouleaux et une aiguille et
sont équipés d'un connecteur permettant la dé-
termination, par un circuit électronique passif,
de la position des rouleaux pour un relevé & dis-
tance des indications en metres cube. L'adjonc-
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tion de ce dispositif laisse toute possibilité de re-
lever les indicationg du compteur.

Ces totalisateurs peuvent étre remplis d'un k-
quide lubrifiant.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions réglementaires figurent sur le
cadran pour les compteurs volumétriques (série
P) et sur une étiquette adhésive indélébile et non
réutilisable pour les compteurs type woltmann
(WEN, WEG). Pour ces derniers, la classe de pré-
cigion et la marque du fabricant figurent sur le
cadran.

Le sens d'écoulement de l'eau figure sur la
béche.
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H N°5902-1
COMPTEURS SCHLUMBERGER INDUSTRIES MUNIS D'UN TOTALISATEUR RELEVABLE A DISTANCE
P, WEN ET WEG POUR EAU FROIDE

Compteur PA0T

o L
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COMPTEURS SCHLUMBERGER INDUSTRIES

W N 5902-2
COMPTEURS SCHLUMBERGER INDUSTRIES MUNIS D'UN TOTALISATEUR RELEVABLE A DISTANCE
P, WEN ET WEG POUR EAU FROIDE

Platine supérieure marquée pour WEN et WEG

@R_gmux NORS AVEC MARQUAGE DES CHFFRES EN BLANC ROULEAUX m’|
N (7 ROLEAXBLANC AVEC MARQUAGE DES CHFFRES EN ROUGE
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X ot Y suivant calibre

NUMERO DE SERE
MRLESME- TRANCHE D€ MUMERDS A 5 CHFFRES!
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