BULLETIN OFFICIEL

DECISION D'APPROBATION DE MODELES
N° 93.00.626.006.1 DU 25 MARS 1993

Ponts-bascules & équilibre automatique TESTUT
modéle MODULOR B

(CLASSE Il

FABRICANTS

Société TESTUT, 855, rue de I'Horlogerie, 62401
Béthune.

Société TRAYVOU, 855, rue de 1'Horlogerie,
62401 Béthune.

Société EQUI-TEST PESAGE, 917, rue de 1'Hor-
logerie, 62400 Béthune.

Société TESTUT, 855, rue de ' Horlogerie, 62401
Béthune.

OBJEY

La présente décision compléte les décisions
n° 89.1.28.626.1.3 du 19 juin 1989 (1), n° 90.2.28.
626.1.3 du 24 avril 1990 (2) et n® 91.00.626.
003.2 du 21 mars 1991 (3) relatives au pont-bas-
cule modéle MODULOR B, n° 90.2.62.626.8.3 du
11 octobre 1990 (4) et n° 91.00.626.007.1 du 9
septembre 1991 (5) en ce qu'elles concernent les
ponts-hascules MODULOR B, en étend le bénéfi-
ce & la société TESTUT, et prolonge leurs validi-
tés jusqu'au 31 décembre 2002.

CARACTERISTIQUES

Les ponts-bascules TESTUT modéle MODULOR
B faisant l'objet de la présente décision different
du modgle approuvé par les décisions précitées
par l'utilisation du dispositif indicateur du dispo-
gitif mesureur de charge TESTUT modéle TX 60
Plus approuvé par décision n°® 93.00.642.
006.1 du 2 mars 1993 (8).

(1) Reve de Merologie, orvir 1990 poge 40

(2) Revue de Métrologie, mai 1990, page 632,

{3) Revue de Métrologis, mars 1991, page 298.

14] Revas d Mérolgie, ociobre 1990, page 1324,
15 Revue de Métologie, sepismbre 1991, page 959.
(6] Revve de Mékrologie, mars 1993, page 511.

REVUE DE METROLOGIE

Les autres caractéristiques restent identiques &
celles figurant dans les décisions précitées.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des ponts-bascules
concernés par la présente décision doit porter au
moins les indications suivantes :

* la marque de la société TESTUT : T62 ;

¢ la référence du modele et le numéro de série
de l'instrument ;

o la référence de la présente décision d'approba-
tion : décision n°® 93.00.626.006.1 du 25 mars
1993 ;

¢ leg caractéristiques métrologiques et la classe
de précision.

INDICATIONS PARTICULIERES

Lorsque le dispositif megureur de charge utilisé
n'est pas muni du dispositif de scellement prévu
par sa décision d'approbation ou lorsque les
connexions entre les capteurs et le dispositif in-
dicateur ne sont pas toutes scellées, la mention
“INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION"
doit étre apposée sur le dispositif indicateur.

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés & la sous-direction de
la métrologie, & la direction régionale de l'indus-
trie, de la recherche et de l'environnement du
Nord-Pag-de-Calais et chez le fabricant.

VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 31 dé-
cembre 2002.

T.71, N® 3-1983



