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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 93.00.671.002.1 DU 22 MARS 1993

[nstruments de pesage totalisateurs continus
sur transporteur a hande WOHWA modele GCU45

(CLASSE 2}

FABRICANT

WOHWA-WAAGENBAU, Josef Wohrl GmbH &
Co., Postfach 7, 7114 Pfedelbach (Allemagne).

Balances Ch. SCHWAB, 5, rue de 1'Electricité,
Z.1. Forlen Ouest, 67118 Geispolsheim,

OBJET

La présente décision compléte la décision
n° 93.00.671.001.1 du 22 mars 1993 (1) relative
aux instruments de pesage totalisateurs conti-
nus sur transporteur i bande WOHWA modéle
GCU45 de 1a classe 1.

CARACTERISTIQUES

Les instruments de pesage totalisateurs conti-
nus sur transporteur 4 bande WOHWA modgle
GCU45 de la classe 2 différent de ceux de la clas-
se 1 approuvés par la décision précitée unique-
ment par leurs caractéristiques qui sont
conformes aux prescriptions des articles 13, 14 et
16 de l'arrété du 28 juillet 1976 concernant les
instruments de la classe 2.

(1] Revue de Méfrologie, mars 1993, page 519.

REVUE DE METROLOGIE

V

RESTRICTIONS D'EMPLOI

Les instruments de pesage totalisateurs conti-
nus sur transporteur 2 bande WOHWA modgle
GCU45 de la classe 2 ne peuvent pas étre utili-
sés, méme occasionnellement, & des fins intéres-
sant la santé ou la sécurité publique ou pour
'une des opérations suivantes : transactions
commerciales, détermination de rémunérations,
répartition de produits financiers, de charges fi-
nanciéres, de biens ou de marchandises, exper-
tises judiciaires, opérations de mesurage pou-
vant servir de base & des poursuites pénales ou &
des décisions ou sanctions administratives, opé-
rations fiscales, opérations de mesurage intéres-
sant la santé, opérations de mesurage intéres-
sant la sécurité des personnes, des animaux ou
des biens, opérations de mesurage ayant pour
objet de déterminer ou de vérifier des caractéris-
tiques annoncées ou imposées (article 26 du dé-
cret n° 88-682 du 6 mai 1988).

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les instruments de pesage totalisateurs conti-
nus sur transporteur & bande WOHWA modgle
GCU45 objet de la présente décision sont munis
d'une plaque d'identification fixée & l'arritre du
dispositif de totalisation, sur laquelle sont por-
tées les indications suivantes :

TOTALISATEUR CONTINU MODELE GCU45
N° [2]
DECISION N© 93.00.671.002.1 du 22 mars 1993
Produit :

Totalisation minimale d =
Qmu Qm.m dﬁd =
Max L= m v= m/s

L'instrument doit &tre remis & zéro au moins
toutes les trois heures.
Le contrdle du zéro doit durer au moins 2 tours.
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INSTRUMENTS DE PESAGE WOHWA

INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION VALIDITE

Outre la mention "INTERDIT POUR TOUTE | L@ présente décision a une validité de 10 ans 2
TRANSACTION', la plaque didentification des | °omPpter de la date figurant dans son titze.
instruments dispensés de la deuxiéme phase de
la vérification primitive en application des pres-
criptions du paragraphe 63.2.6 de l'article 63 de
l'arrété du 28 juillet 1976 porte la mention sup-
plémentaire suivante :

MASSE DU PRODUIT TOTALISEE NON GA-
RANTIE PAR L'ETAT.

Ces mentions sont rappelées a proximité de
chaque dispositif indicateur de totalisation.

DEPOT DE MODELE

Notice descriptive, plans et schémas déposés a la
sous-direction de la métrologie, & la direction ré-
gionale de l'industrie, de la recherche et de l'en-
vironnement d'Alsace et chez le demandeur.
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