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DECISION
Ne 93.00.671.003.3 DU 22 MARS 1993

Instruments de pesage totalisateurs continus
sur transporteur a bande WOHWA
modele GCU45

FABRICANT

WOHWA-WAAGENBAU, Josef Wihrl GmbH &
Co., Postfach 7, 7114 Pfedelbach (Allemagne).

Balances Ch. SCHWAB, 5, rue de 1'Eleciricité,
Z.1. Forlen Ouest, 67118 Geispolsheim.

OBJET

La présente décision compléte la décision
n° 93.00.671.001.1 du 22 mars 1993 (1) relative
aux instruments de pesage totalisateurs conti-
nus sur transporteur & bande WOHWA modgle
GCU45 de la classe 1.

CARACTERISTIQUES

Les instruments de pesage totalisateurs conti-
nus sur transporteur 4 bande WOHWA modgle
GCU4b different de ceux de la classe 1 approu-
vég par la décision précitée uniquemert par
leurs caractéristiques métrologiques : la valeur
de l'échelon de leurs dispositifs de totalisation
est supérieure & 1 % de la charge totalisée en
une heure au débit maximel.

(1) Revue de Méfrologie, mars 1993, page 519.

REVUE DE METROLOGIE

V

RESTRICTIONS D'EMPLOI

Les instruments de pesage totalisateurs conti-
nus sur transporteur 4 bande WOHWA modgle
GCU45 objet de la présente décigion ne peuvent
pas &tre utilisés, méme occasionnellement, & des
fing intéressant la santé ou la sécurité publique
ou pour l'une des opérations suivantes : transac-
tions commerciales, détermination de rémunéra-
tions, répartition de produits financiers, de
charges financidres, de biens ou de marchan-
dises, expertises judiciaires, opérations de mesu-
rage pouvant servir de bage & des poursuites
pénales ou 4 des décisions ou sanctions adminis-
tratives, opérations fiscales, opérations de mesu-
rage intéressant la santé, opérations de mesura-
ge intéressant la sécurité des personnes, des
animaux ou des biens, opérations de mesurage
ayant pour objet de déterminer ou de vérifier des
caractéristiques annoncées ou imposées (article
26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988).

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les instruments de pesage totalisateurs conti-
nus sur transporteur & bande WOHWA modéle
GCUA45 objet de la présente décision sont munis
d'une plaque d'identification fixée & l'arriére du
dispositif de totalisation, sur laquelle sont por-
tées les indications suivantes :

TOTALISATEUR CONTINU MODELE GCU45
Ne

DISPENSE N° 93.00.671.003.3 du 22 mars 1993
Produit :

Totalisation minimale d =
Qmax Qm.l.n d'td =
Meax L= m V= m/s

L'instrument doit &fre remis 4 zéro au moins
toutes les trois heures.
Le contréle du zéro doit durer au moins 2 fours.
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INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION
NON VERIFIE PAR L'ETAT.

Les mentions :

DISPENSE N° 93.00.671.003.3 du 22 mars 1993
INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION
NON VERIFIE PAR LETAT

sont rappelées & proximité de chaque dispositif
indicateur de totalisation.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Par la présente décision les instruments de pesa-
ge totelisateurs continus sur transporteur & ban-
de WOHWA modele GCU45 sont dispensés de la
vérification primitive et de la vérification pério-
dique mais restent soumis & la surveillance.

DEPOT DE MODELE

Notice descriptive, plans et schémas déposés & la
gous-direction de la métrologie, & la direction ré-

REVUE DE METRCLOGIE

INSTRUMENTS DE PESAG WOHWA

gionale de lindustrie, de la recherche et de 'en-
vironnement d'Alsace et chez le demandeur.

VALIDITE

La présente décision & une validité de 10 ans a
compter de la date figurant dans son titre.
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