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DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N¢ 93.00.861.002.1 DU 28 MAI 1923

Sonomeétre 01dB
modele dBLEQ

(CLASSE 1)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET
N> 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE
MESURF ET DE L'ARRETE DU 27 OCTOBRE 1989 RELATIF A LA CONSTRUC-
TION ET AU COMTROLE DES SONOMETRES.

FABRICANT

01dB, Le Grand Clément, 111, rue du ler Mars,
69100 Villeurbanne.

OBJET

La présente décision compléte et renouvelle les
décisions n° 90.2.01.931.1.1 du 10 décembre 1990
(1) et 91.00.861.001.2 du 25 octobre 1991 (2).

CARACTERISTIQUES

Le sonometre 01dB modele dBLEQ qui fait 1'ob-
jet de la présente décigion differe du modéle ap-
prouvé par les décisions précitées par

1) Modifications du matériel :

* Un coprocesseur arithmétique dénommé ZO-
RAN peut &tre implanté sur la carte analogique-
numérique (A/N) OROS type AU22, sa présence
n'a pas d'influence sur le logiciel du sonomeétre
modéle dBLEQ.

* Le boitier d'alimentation du préamplificateur
porte la référence 124 dB. Il est modifi¢ de fagon
a surveiller en permanence la tension des piles :
dés la commutation de l'interrupteur, une petite
diode rouge s'éclaire pour informer 'utilisateur
de la présence de piles et de I'alimentation du
préamplificateur ; lorsque la tension des piles
devient insuffisante, une deuxiéme diode rouge,

(1] Revue de Méirologie, décembre 1990, page 1638.
12) Revue de Métrologie, octobre 1991, page 1164,
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plus grande, s'éclaire. Si, &4 la commutation de
l'interrupteur, les deux voyants restent éteints,
on peut en conclure que, soit il n'y a pas de piles,
soit elles sont completement usées.

* Le microphone, inchangé, porte la référence
CRL 224.

* Le préamplificateur, inchangé, porte la réfé-
rence 113 dB.

* Le cable d'extension du microphone, inchangé,
porte la référence 117 dB.

2) Modifications du logiciel :

La version du programme porte le numéro 2.0,
les modifications sont les suivantes :

e Le fichier CALIBRAT.ORG est modifié de fa-
¢on que le fabricant puisse, le cas échéant, réali-
ser une correction de bruit de fond. Cette correc-
tion ne s'applique que sur les cartes AU 21 et
l'utilisateur n'a pas acces aux données correspon-
dantes.

¢ Le fichier dBLEQCFG.TXT qui permet notam-
ment de fixer la sensibilité du microphone et de
définir la carte A/N (monovoie ou bivoie) n'est
plus accessible & l'utilisateur.

+ La fiche signalétique du programme, que l'on
peut afficher dans le segment "systéme” est mo-
difiée de la fagon suivante :

- la nouvelle adresse du fabricant y figure,

- le numéro de série du sonometre ne comporte
plus le numéro de version du programme, celui-
ci apparait sur une ligne séparée.

+ Dans la partie "Définitions” du segment "Ini-
tialisation” :

— le choix de l'entrée (Microphone ou ligne) sur
la carte A/N est supprimé,

~ lors du choix de la dynamique d'entrée, le ter-
me "Lin" est supprimé dans la dénomination des
3 gammes supérieures de mesure,
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*+ Dans le segment "Acquisition”, lors de l'atten-
te du démarrage de la mesure, outre 'heure pro-
grammée, il apparait désormais la date.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque signalétique des instruments concer-
nés par la présente décision doit porter la
marque d'approbation figurant dans son titre.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Les modalités d'exéeution des vérifications sont
modifiées suivant l'annexe ci-jointe.

DEPOT DE MODELE

Le plan du boitier d'alimentation, la disquette
contenant la version 2.0 du logiciel et les nou-
veaux résultats du programme "check sum" sont
déposés a la sous-direction de la métrologie, a la
direction régionale de l'industrie, de la recherche
et de l'environnement de Rhéne-Alpes et au La-
boratoire National d'Essais.

(1] Cafte annexe, nen pubsiée au bullefin offciel des insiruments de mesure, est disponible

&l sous-dlreciion de I méfrologie et & le direction régionale de Mindstrie, de fa re-
chercha ot de l'environnement de Rhéne-Alpes.
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VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 10 dé-
cembre 2000.

ANNEXE

Modification des modalités d'exécution des vérifi-
cations (1).

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION !

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE.
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MEZURE,

J. HUGOUNET
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